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Indicaciones de uso 

Las puntas de gutapercha son material de obturación 
para el conducto radicular. Se utilizan para rellenar el 
espacio limpio, moldeado e irrigado de la endodoncia. 
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Indicación y objetivo  

1. Las puntas de gutapercha son un material integral en 
la promoción de la cicatrización periapical y la 
prevención de la progresión de la enfermedad.  

2. El sistema de terapia endodóntica con la punta de 
gutapercha se obtura de modo impermeable al líquido y 
las bacterias  

Instrucciones de uso  

1. Prepare el conducto radicular limándolo.  

2. Después de limpiar y secar el canal con solución 
EDTA, aplique el sellador en la pared del conducto 
radicular usando puntas de papel.  

3. Seleccione la punta maestra de gutapercha 
seleccionada en el conducto radicular preparado.  

4. Irrigue una punta de gutapercha con una solución 
desinfectante al 5.25% de NaOCl.  

5. Inserte las puntas maestras en el conducto radicular 
según la longitud de trabajo.  

6. Inserte las puntas accesorias en la raíz con el 
espaciador de dedos.  

7. Confirme el llenado con una radiografía.  

 

 

      Precauciones 

1. No utilice este producto para ningún paciente con una 
reacción de hipersensibilidad a él, como serían una 
erupción cutánea, dermatitis, etc.  

2. Algunos pacientes tienen una reacción alérgica a los 
materiales de Poliisopreno Trans 1.4 o incluso 
experimentan hipersensibilidad. No use este producto 
para ellos.  

3. Este producto está destinado para su uso sólo para el 
tejido dentro de la boca. Tenga cuidado de evitar que 
entre en contacto con los ojos. Si el material ha entrado en 
contacto con los ojos o la piel, lávelos inmediatamente con 
abundante agua y, a continuación, consulte a un médico.  

4. Los no especialistas tienen prohibido el uso de este 
producto. No utilice este producto para fines que no sean 
los previstos.  

5. No prescriba un medicamento interno.  

6. Debe tener cuidado para evitar el sobrellenado y los 
espacios muertos.  

7. Asegúrese de tomar medidas antes para la protección 
de las vías respiratorias.  

8. Cierre siempre la tapa deslizante después de usarla  

Almacenamiento 

Conserve a temperatura ambiente de 1 �( ~30 �( , lejos de 
toda luz solar  

Vida de anaquel 

4 años desde la fecha de fabricación 

Selección de obturadores  

Después de que se hayan finalizado la conformación, 
limpieza y desinfección adecuadas y la longitud de trabajo 
se confirme mediante radiografía o localizador apical, se 
selecciona el obturador adecuado mediante el uso de los 
verificadores de tamaño. 


